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RESPOSTA A IMPUGNACAO AO EDITAL
S=ofUS A A IMPUGNAGAO AO EDITAL

PREGAO: PREGAO ELETRONICO 034/2018

OBJETO: AQUISICiO DE MATERIAIS MEDICOS (TIRAS REAGENTES E
LANCETAS) .

ASSUNTO: Resposta a impugnacdo apresentada pela empresa
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA.

I. RELATORIO

Trata-se de impugnagcdo movida pela empresa
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAGCOES DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, contra o Edital inerente ao Pregdo Eletrénico para n°

034/2018, do Fundo Municipal de Saide de Sio Mateus/ES.

A empresa alega em sintese, restricdo a

competitividade com direcionamento do certame, tendo em vista

que na descrigdo do item 01 - Tiras Reagentes, requer que o
produto possua "Metodologia de leitura eletroquimica
(amperométrica ou fotométrica) por enzima glicose
desidrogenase".

E o relatério.

II. FUNDAMENTOS

2.1. DA IMPUGNACAO REFERENTE A DESCRICﬁO DO ITEM

Inicialmente apresentou-se questionamento quanto a
exigéncia da "glicose desidrogenase", alegando o mesmo que "ndo
hd razées ©plausiveis de quaisquer naturezas, sobretudo,

técnicas, capazes de justificar a escolha por somente a glicose




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte

desidrogenase, como claramente expresso no descritivo". Sendo
que, com isso, restringe a competicdo a cerca de trés
fabricantes apenas.

As razdes de impugnagido vdo em caminho contrario
aos entendimentos técnicos e cientificos que embasaram a
definigcdo e descricdo do item, como se fundamentarad abaixo.
Ressaltando que a definicdo do item atende ao interesse publico,
tendo em vista um produto de qualidade superior, sem restrigdes
de competitividade, visto que ha no mercado diversos
fabricantes, além de distribuidores e revendedores aptas a

concorrerem ao certame.

2.1. DA FUNDAMENTAGAO TECNICA E CIENTIFICA PARA
DESCRIGAO DO ITEM

¢ QUANTO A ESCOLHA DA ENZIMA DESIDROGENASE

No Brasil temos quase 100 sistemas registrados na ANVISA,
divididos em 2 das 3 quimicas reagentes existentes, ou seja,
temos varios sistemas com cada quimica, a saber:

Glicose oxidase (GOD): que é uma enzima representativa da
familia glicose / metanol / colina (GMC) oxidoredutase. Esta
grande e diversa familia inclui muitas enzimas de importancia
industrial, especialmente na &rea de diagnéstico, tais como
colesterol oxidase, oxidase de &lcool, oxidase de aminoacido e
piranose oxidase. O alto grau de especificidade de GOD para a
glicose e a aplicagdo da enzima para a medicdo da glicose na
presenga de outros aglcares foi documentada na década de 1940.

A esséncia da reagdo enzimiatica da glicose oxidase &
primordialmente wutilizar GLICOSE e OXIGENIO e converter em
GLUCONOLACTONA e PEROXIDO DE HIDROGENIO, para depois seguir
adiante com os demais sistemas (mediador e eletrodo/indicador. E
sabido que, para minimizar a dependéncia de oxigénio, os
biossensores geralmente contém um aceitador de elétrons
inorganicos (mediador), como ferroceno, ferricianeto ou um sal
orgadnico condutor (1). ENTRETANTO, ELE MINIMIZA MAS NAO EXCLUI
ESTA POSSIVEL INTERFERENCIA.

Em um estudo, verificou-se que o impacto de diferentes
niveis de pO2 em medidas de glicemia capilar se varia
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consideravelmente entre os sistemas que utilizam reagente GOD.
Neste estudo, investigou-se, se os sistemas GOD, que, segundo o
fabricante, ndo sdo sensiveis ao oxigénio, sdo afetados pelo
valor de pO2 da amostra de sangue. Para este propésito, avaliou-
se a influéncia de diferentes niveis de pO2 em medidas de
glicose com trés desses sistemas GOD em comparagdo com dois
sistemas GOD que sdo rotulados como sensiveis ao aumento do teor
de oxigénio no sangue e um sistema GDH.

Os resultados deste estudo indicaram que as medidas de
glicemia capilar com sistemas GOD foram afetadas pelo valor de
pO2 das amostras de sangue. Apenas um dos tré&s sistemas GOD que
foram rotulados como ndo sensiveis ao oxigénio apresentou desvio
de medida <t 10% quando os niveis de p02 foram alterados. Em
geral, os valores aumentados de pO2 levaram a resultados de
medigdo subestimados e valores de p02 diminuidos levaram a
resultados de medigdo consideravelmente superestimados. Esses
dados sugerem que as variagdes de pO2 de sangue capilar levam a
desvios de medigdo de glicemia capilar clinicamente relevantes
nos sistemas GOD, mesmo em sistemas GOD que ndo sdo rotulados
como sensiveis ao oxigénio (9).

No dia a dia, por exemplo, durante vdos de longa distéancia
(pressurizagdo e altitude), permanéncia em altitude elevada, ou
em doentes com doenga respiratéria, as medigdes com sistemas
sensiveis ao oxigénio podem ocasionar o risco de que os eventos
hiper ou hipoglicémicos ndo sejam detectados a tempo, ou pior
faca-se correcdes com doses de insulina erréneas levando a
hipoglicemias severas. Entdo, a fim de garantir um uso adequado
dos sistemas GOD nas condigdes de vida didria das pessoas com
diabetes, seria desejavel que os pacientes estejam
suficientemente informados sobre potenciais interferéncias de
oxigénio em sistemas sensiveis ao oxigénio, levande em
consideracdo condigdes com pO2 sanguinea consideravelmente
alterados. (9,10,11)

Desidrogenase: esta quimica possui variantes, a saber:

e Pirroloquinolina Quinona Glicose Desidrogenase (PQQ)
A quinolina de pirroloquinolina (PQQ) foi descoberta no final da
década de 1970 como o terceiro co-fator de reducdo (redox)
encontrado em enzimas. As desidrogenases (GDH) que abrigam PQQ
sdo amplamente distribuidas, tais como GDH, &lcool desidrogenase
e sorbitol desidrogenase.

A Quinoproteina GDH ndo representa uma enzima mas em vez
disso refere-se a pelo menos dois grupos distintos de GDHs que

3
74
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abrigam PQQ comc o co-factor redox: PQOQ GDH-A ligado & membrana
€ PQQ GDH-B soluvel em &gua. As PQQ GDH A foram relatados a
partir de uma variedade de bactérias Gram-negativas, e a sua
especificidade de substrato, estabilidade e outras
caracteristicas sdo especificas da estirpe.

Entre varias enzimas portadoras de PQQ, as GDH POQ sédo as
mais atraentes industrialmente. Devido as suas varias
propriedades atrativas. GDH PQQ tem alta eficiéncia catalitica
(mais de 5-10.000 unidades / mg de proteina), mais de 25 vezes
maior atividade do que GOD, permitindo assim a rapida deteccio
de glicose. Além disso, devido ao caradcter inerente da
desidrogenase da enzima, a sua atividade nio é afetada pelas
variacdes do teor de oxigénio nas amostras de sangue,
proporcionando assim uma maior precisdo. Como PQQ esta
fortemente ligado a GDH, ndo é necessdrio fornecer cofactor
adicional a reagdo, como é o caso com GDH NAD.

GDH PQQ tem algumas limitag¢&es para aplicacdes de deteccgdo
de glicose. A limitagdo mais significativa estd na sua ampla
especificidade de substrato, que pode levar a erros fatais na
detecgcdo de glicose, na ndo identificacdo de maltose e outros
acucares. Estudos de engenharia de proteinas tém conseguido
melhorar a sua especificidade de substrato e estabilidade. Houve
também melhorias na preparagdo recombinante de PQQ, criando o
PQQ A, tal como facilitar a sua purificagdo, o que o torna néao
sé mais especifico a glicose, reduzindo os erros de leitura com
outros acgucares como “maltose”, este é o caso da quimica MUT
GDH. 10

¢ MUTANTE Pirroloquinolina Quinona Glicose Desidrogenase

(MUT GDH)

EvolucOes tecnolégicas e bioquimicas foram capazes de criar
uma “enzima” PQQ mutante, ou seja GDH PQQ A, que mantem os
aspectos positivos da quimica e reduzem ou zeram os aspectos
negativos ou seja, estudos de engenharia bioquimica de proteinas
conseguiram melhorar a especificidade do substrato e
estabilidade. Houve também melhorias na preparacdo recombinante
de PQQ, tal como facilitar a sua purificagdo, o que o torna ndo
s6 mais especifico a glicose, reduzindo os erros de leitura com
outros acgucares como “maltose” e ampliande a margem de néo
interferéncia com hematédcrito, além de reduzir os interferentes
e limitantes. Este é o caso da quimica MUT GDH).10
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® Nicotina adenina dinucleétido - Glucose desidrogenase
dependente - NAD
Ao contrario do GOD ou de outros GDHs, o co-fator redox
desta enzima [NAD] ndoc esta ligado & enzima. Os GDHs de
dinucleétido de adenina de nicotina (fosfato) sdo essencialmente
proteinas citosdlicas soldveis em agua com estruturas
homooligoméricas. Alguns NAD (P) GDHs também estdo ativos, ou
seja interferem com Galactose, xilose e frutose, assim como
dissacaridos (por exemplo, maltose) e cligossacaridos (10)

¢ Glucose Desidrogenases dependentes de flavina-adenina-
dinucleétido - FAD
Os GDH dependentes de FAD (FAD GDH, EC 1.1.99.10) receberam
muita atengdo para as suas potenciais aplicacdes em monitores.
Este grupo compreende oxidorredutases que catalisam o primeiro
grupo hidroxilo de glicose e outras moléculas de agucar,
utilizando FAD como o aceitador primario de eletrons. GDH FAD
utilizam uma variedade de receptores de elétrons externos (mas
ndo de oxigénio).

Uma comparagdo do sitio ativo do GOD com um modelo
estrutural do sitio ativo dos GDH FAD derivados de fungos
revelou que a sua especificidade semelhante para a glicose era
compativel com as suas configuragdes quase idénticas ao redor do
local de ligacaéo ao substrato. Ou seja, possui uma
especificidade a glicose, similar a GOD, sem apresentar oS seus
limitantes e interferentes (1,8,10).

Em conclusdo: a evolugdo de monitores de glicose da
primeira geracdo a geragdo atual testemunhou o aparecimento de
diversas quimicas muito diferentes, que variam enormemente em
termos de origem, estrutura, especificidade de substrato,
aceitador de eletron etc. Estas enzimas pertencem a quatro
categorias principais GOD, GDH PQQ, MUT GDH, GDH NAD e GDH FAD,
cada uma com suas préprias caracteristicas especiais. No
entanto, as propriedades de qualquer enzima particular também
variam dependendo da engenharia de proteinas ou modificacées
pdés-tradicionais. Algumas enzimas foram engendradas com sucesso
para eliminar certas limitagdes encontradas nas enzimas nativas.
Estes sdo pontos importantes a serem considerados quando se
avalia uma enzima para aplicag¢des em monitoramento de glicose.

De particular importédncia para os monitores de glicose é a
especificidade do substrato da enzima. VArias substancias
exbdbgenas e enddégenas levam a interferéncias, algumas comuns no




Estado do Espirito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte

dia a dia dos pacientes, tais como acido urico, colesterol,
triglicerides, bilirrubina, dcido ascérbico (Vitamina C),
paracetamol, etc. Pacientes submetidos a didlise peritoneal ou
outros tratamentos podem ter quantidades significativas de
maltose em seu sangue. 10

No Brasil temos varios sistemas com cada uma das guimicas,
portanto é fundamental compreender as propriedades e limitacdes
bésicas das enzimas empregadas e os principios subjacentes a sua
atividade catalitica para evitar perigos potenciais. Ao
considerar a possivel adequacdo de uma enzima para uma aplicacdo
em particular, deve-se considerar ndo sé a principal categoria
da enzima ou o nome convencional, em resumo, deve-se sempre
avaliar as instrugdes do fabricante para compreender as
limitacdes e interferentes comparando com a real utilizacio.
89,10

Notem, entdo, que o que hd de melhor no mercado e gque,
confere maior seguranca em relagdo aos possiveis interferentes*,
chama-se Glicose Desidrogenase. Tal conclusdo fundamenta-se em
Medicina Baseada em Evidéncia, sob forma de varios artigos
cientificos, de reconhecimento nacional e internacional, citados
no decorrer e referenciados ao final deste documento. Nic se
tratando de noticias sensacionalistas ou alertas emitidos pela
ANVISA, ja resolvidos.
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O intuito é que a informagdo seja utiliz@da.....pafra otimizagdo do gerenciamento
do risco do produto nos servigos de satde. Ou seja, o Alerta ndo define o
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gerenciadas por quem prescreve e utiliza tais fitas reagentes.
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Ou seja: O Alerta apenas solicita que, avalie-se a
utilizagdo do Monitor de Glicemia Capilar contendo a tecnologia
GDH-PQQ ou MUT Q-GDH em NEONATOS com galactosemia. Lembrando que
tal Patologia ¢é Genética e corresponde a proporgdo de 1:20.000
Neonatos, sendo inexpressivo diante do N de pacientes que fazem
uso de OXIGENIOTERAPIA, ou ainda portadores de DPOC (Patologia
esta que altera a proporgcdo de Oxigénio Biodisponivel e
representa hoje, no Brasil, cerca de 7 milhoes de pessoas),
situagdo em que a Glicose Oxidade representa um Risco muito
maior de alteragdo dos niveis de Glicose com substancial risco
de administracdo inapropriada de insulina e ou hipoglicemiantes
orais.

SOBRE A GALACTOSEMIA
Niveis de referéncia da Galactose sérica (laboratorial) :

e Normal: até 7,19mg/dl
* "“Borderline”: de 7,20 a 9,70mg/dl
® Alterado: acima de 9,70mg/dl
Os Monitores de Glicemia existentes no mercado, que
trabalham com tecnologia GDH-PQQ ou MUT Q-GDH, em sua instrucéo
de uso, descreve valores de interferéncia para Galactose a
partir de 15mg/dl.

Cabe ressaltar que, uma vez em investigacdo de galactosemia
ou de qualguer outro “disturbio metabélico” (EIM - Erro Inato do
Metabolismo), o neonato é colocado em dieta alternativa até a
completa confirmagdo do diagnéstico. Esta dieta ¢é isenta de
galactose, portanto n&do havera alteracdo de seus niveis. A
investigagdo se inicia a qualquer sintoma que possa indicar
risco de EIM,

Ainda, existem outros sistemas de monitorizacdo (Glicose
Oxidase), que possuem as seguintes interferéncias: Paracetamol,
Oxigénio, Bilirrubina (especialmente importantes em Neonatos),
Anticogulantes, Acido ascérbico (vitamina C), Faixa de néo
interferéncia dos valores de hematécrito (item especialmente
importante em neonatos).

® Paracetamol: Uma vez que a utilizagdo do paracetamol é
muito prevalente na populagdo e ndo sdo feitos
testes/triagens para verificacdo dos niveis séricos de

seus metabdlitos, este ¢é um fator interferente muito
importante e com grande ocorréncia.
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Oxigénio: O teor total de oxigénio de uma amostra de
sangue € a soma das concentracdes de hemoglobina ligadas a
02z e de 02 dissolvido no plasma (que se correlaciona para
a pressao parcial de 02 (p0O2). Ndo obstante, as variacdes
de pO2 no sangue capilar podem levar a desvios relevantes
na medigdo e glicose no sangue em sistemas baseados na
enzima GLICOSE OXIDASE. As possiveis razdes para hiperéxia
(aumento da concentragdo de oxigénio no sangue), sdo a
respiracdo intensificada, esporte intenso e administracdo
de oxigénio em ambiente hospitalar e ou domiciliar, por
exemplo. No caso de Hipéxia (diminuigdo da concentracdo de
oxigénio no sangue), destaca-se elevadas altitudes,
ventilagdo pulmonar inadequada (chamando a atencgdo para os
pacientes portadores de DPOC e Fumantes no municipio)
difusdo, anemia, atividades fisicas ou aumento de demanda
de 02 por motivos fisiolégicos. Assim, considerando que
grande parte dos individuos hospitalizados se encontram
sob algum tratamento de “oxigenioterapia”, este
interferente ¢é mais importante do que a galactose, com
risco de ocorréncia bem maior e de maior impacto quandoe
ocorre em pacientes severamente enfermos.

Bilirrubina: ¢ um pigmento derivado da quebra das células
vermelhas do sangue, sendo 85% produzidas no figado, baco
e medula é6ssea. Esta condigdo pode aumentar a concentracéao
de componentes celulares na amostra de sangue resultar em
falsos resultados baixos de glicose. Esta interferéncia
tem grande relevancia na utilizacdo destes sistemas para a
neonatologia, visto que esta faixa etdria é naturalmente
afetada devido & elevada incidéncia de “ictericia
clinica).

Acido ascérbico (Vitamina C): Em pacientes hospitalizados
com quadro de desnutrigdo, como em geriatria, oncologia,
doencas degenerativas ou quadros de sepse, © uso de
reposicdo de imunomoduladores ¢é comum. Desta forma,
pacientes que recebem complementagdo de Vitamina C,
tornam-se de alto riso para este tipo de interferéncia.
Usando monitores a base de GLICOSE OXIDASE, o &cido
ascérbico, pode consumir o hidrogénio e o perdxido de
hidrogénio, resultando no desenvolvimento de reacdo
incompleta e assim, leituras de glicose mais baixas.

Faixa de Hematécrito: O hematécrito é a medida da
proporgdo entre o volume ocupado pelas células do sangue e
o volume do sangue total numa amostra capilar ou sangue
Venoso. Expresso em percentuais, ele se comporta da
sequinte maneira: homens (40%-53%); mulheres (34%-47%);
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recém-nascidos (44%-65%); 10 a 12 meses de vida (35%-43%);
10 aos 13 anos (34%-44%). Este interferente faz parte do
grupo de interferentes clinicos e tem um papel especial,
visto que afeta todos os sistemas. A interferéncia
negativa é normalmente observada com amostras de um
hematdécrito elevado como normalmente visto com recém-—
nascidos e em pacientes com determinadas patologias. Além
disso, uma maior flutuagdo de hematécrito é vista em
pacientes cirdrgicos e onde a hidratacédo estéa
comprometida, em comparacao com pacientes nédo
hospitalizados e saudiveis, e, assim, estes pacientes sdo
os de maior risco de erros nas medidas. (1,2,6,12, 10).

Conclui-se que: o risco de interferéncia pela Galactosemia
em neonatos ¢é associado a uma prevaléncia baixa com alta
detectabilidade. A escolha do sistema deve ser criteriosa, visto
que, varias interferéncias, mais preocupantes que a Galactose,
podem ocorrer, conforme citado acima.

QUANTO A CEFTRIAXONA

A ceftriaxona é uma antibiético (Cefalosporina) de terceira
geragdo, que pode somente ser administrado por via Intramuscular
(IM) ou endovenosa (EV) por profissional de satde habilitado.
Assim sendo, pacientes em terapia podem apresentar resultados
falsamente baixos. Porém ¢é importante saber que esta situacdo
pode ser identificada antes da interferéncia ocorrer, visto que,
pacientes afetados sdo monitorados por profissionais de saude no
ambiente hospitalar e centros de saude. A interferéncia somente
ocorrerd se a ceftriaxona for administrada, EV, nas seguintes
doses:

1G

interferéncia pode ocorrer, 0lh apés administracdo.

2G interferéncia pode ocorrer, 04h apdés administracédo.

Em comparagdo com o numero total de pacientes com diabetes,
a interferéncia com ceftriaxona poderia afetar apenas (0,1-1%)
de todos os pacientes adultos com diabetes, em ambientes
profissionais de cuidados, onde sdo acompanhados de perto por
profissionais de satude. Em contrapartida, os usuarios se
beneficiam de uma tecnologia de ponta (MUT Q-GDH), segura e com
resultados precisos e confiaveis.
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III. RESULTADO DA ANALISE

Isto posto, a impugnacdo apresentada pela empresa
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA deve ser conhecida, para, no mérito, negar-lhe provimento,

conforme fundamentacdo acima.

Sdac Mateus, ES, He agosto de 2018.

FABIANA MARTINS OLIVEIRA
Referéncia Técnica do Fundo Municipal de Saude

DEFINICAO DA AUTORIDADE COMPETENTE

T CONCLUSAO
Considerando o exposto na resposta a impugnacao,
devidamente fundamentada, técnica e cientificamente, pela
Referéncia Técnica do Fundo Municipal de Saude, Sra. FABIANA
MARTINS;
Considerando que a definicdo da especificacéao
técnica do produto traz vantajosidade para a Administracdo,

visto que o objetivo maior é o bem publico e ndo o particular,

visando o melhor prego associado a qualidade do produto,
promovendo um atendimento de qualidade e humanitario aos
usudrios do SUS;

Considerando que ndo se vé qualquer violacdo ao
principio da igualdade e competitividade, conforme destaca o ora
impugnante, mas sim especificag¢des basicas gue atendem a demanda
e necessidade do Municipio e suas caracteristicas, sendo
plenamente possivel a participacdo ampla de qgualguer empresa gque

as atenda, ofertando produtos de qualidade comprovada técnica e
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cientificamente, sem qualquer margem de restricdo e/ou
direcionamentos.
Por todo o exposto, defini-se por conhecer a

impugnagdo apresentada pela empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E
REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para, no mérito,
negar-lhe provimento, nos termos da legislacéo pertinente,
determinando-se o regular prosseguimento ao procedimento

licitatério.
Sdo Mateus, ES, 31 de Agosto de 2018.
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EDUARDO RIBEIRO MORAIS
Secretario Municipal de Saude




